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As propriedades das resinas compostas tŒm sido estudadas com freqüŒncia, bem como os fatores que podem influen-
ciar seu grau de polimerizaçªo. Diante da evoluçªo desses materiais e da necessidade de buscarmos melhora do seu
comportamento na cavidade bucal, objetivamos, por meio deste estudo avaliar a eficÆcia de dois aparelhos fotopolime-
rizadores do tipo pistola (de alta intensidade de luz), comparando com a de um aparelho a cabo (de baixa intensidade
de luz), com tempos de exposiçªo de 20 e de 40 segundos e em profundidades de 1 a 4 milímetros. Os testes avaliaram
o grau de polimerizaçªo da resina por meio de testes de microdureza Knoop. Os resultados mostraram haver diferença
estatisticamente significante entre os tempos, sendo que com 40 segundos a dureza foi maior que com 20 segundos
para as 4 diferentes profundidades. Para o fator aparelhos, os dois aparelhos tipo pistola se comportaram superiores
ao do tipo cabo Fibralux (Dabi Atlante), e entre eles, o XL 1500 (3M) promoveu dureza maior que o Optilight II (Gnatus)
no tempo de polimerizaçªo de 40 segundos. As profundidades de 1, 2, 3 e 4 milímetros mostraram estatisticamente di-
ferença entre si tendo sido encontrada maior dureza para as menores profundidades (p < 0,05).
UNITERMOS: Resinas compostas; Materiais dentÆrios; Dureza.
INTRODU˙ˆO
Estando a Odontologia distante de um material
ideal para substituir a perda parcial ou total do ór-
gªo dental, busca-se eliminar propriedades negati-
vas e aumentar as positivas dos materiais existen-
tes.
Por isso, as propriedades das resinas compos-
tas tŒm sido reavaliadas com freqüŒncia, bem
como os fatores que nelas podem influenciar.
Sabe-se, tambØm, que o grau de polimerizaçªo
pode alterar essa dureza e depende de vÆrios fato-
res como: tempo de fabricaçªo ou tempo de prate-
leira do produto, tipo de aparelho fotopolimeriza-
dor16,19, cor da resina, tempo de polimerizaçªo5,15,
tempo pós-polimerizaçªo4, intensidade da luz e
profundidade em resina composta9,10,12,17,18.
A profundidade de polimerizaçªo pode tambØm
ser afetada pela distância entre a ponta do fotopo-
limerizador e a restauraçªo, ocorrendo a diminui-
çªo da intensidade de luz conforme a espessura da
resina composta2,14.
Um adequado comprimento de onda deve ser
alcançado em toda Ærea da restauraçªo, para o
mÆximo de polimerizaçªo e sucesso clínico a longo
prazo17.
Quanto à intensidade de luz, os primeiros apa-
relhos fotopolimerizadores produziam um baixo
fluxo luminoso (menos de 200 mW/cm2), pois per-
diam luz ao longo do trajeto, tinham constantes
fraturas das microfibras, deterioravam o espelho
dicróico, fatores esses que interferiam negativa-
mente. Por isso, esses aparelhos foram substituí-
dos pelos de pistola ou revólver, onde a lâmpada Ø
posicionada próxima à ponta de saída da luz.
BARGHI et al.3 (1994) concluíram que 30% de
um total de 205 unidades fotopolimerizadoras
usadas em consultório particular forneciam me-
nos que 200 mW/cm2, um valor considerado como
inadequado para uma perfeita polimerizaçªo.
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Com base nesses achados, o objetivo desta pes-
quisa foi comparar o grau de dureza Knoop da resi-
na composta atravØs de corpos-de-prova, nas pro-
fundidades de 1, 2, 3 e 4 mm, em tempos de 20 e
40 s, em 3 aparelhos fotopolimerizadores, 2 do tipo
pistola e 1 a cabo.
MATERIAL E MÉTODO
Foram utilizados trŒs aparelhos fotopolimeriza-
dores no qual dois deles, o Optilight II (Gnatus) e o
XL 1500 (3M) eram tipo revólver e o aparelho Fi-
bralux (Dabi Atlante) era a cabo; todos operando
em 110 volts. Testamos dois tempos de polimeriza-
çªo (20 e 40 s) da resina composta Z100 (3M), na
cor A2; quatro profundidades (1, 2, 3 e 4 mm) e
trŒs repetiçıes com trŒs medidas para cada regiªo.
Para os testes, utilizamos uma matriz de polia-
cetato composta de 2 partes: uma totalmente pla-
na e outra contendo uma cavidade retangular de
6 mm de profundidade, 4 mm de largura e 3 mm de
altura, jÆ descrita por TURBINO et al.19 (1992).
A cavidade da hemimatriz foi preenchida com a
resina e coberta com uma lamínula de vidro para
promoçªo de maior lisura superficial e ausŒncia de
bolhas. A seguir, era sobreposta a outra metade da
matriz, ficando apenas uma pequena extremidade
em contato com o meio externo, na qual fazia-se a
incidŒncia de luz do fotopolimerizador por tempos
de 20 e de 40 s.
Terminada a polimerizaçªo, a parte superior da
matriz e a lamínula de vidro eram removidas. A su-
perfície da resina a ser analisada era aquela que
havia estado em contato com a lamínula.
Com bisturi e rØgua, milimetrou-se essa super-
fície, marcando espaços de 1 mm nos 4 primeiros
milímetros de profundidade.
A resina composta, logo após sua polimerizaçªo
e ainda posicionada na hemimatriz, era levada ao
microdurômetro HVM2000 (Shimadzu) com o au-
xílio de uma morsa universal ajustÆvel (Shimadzu)
para prender o corpo-de-prova e posicionar a su-
perfície a ser examinada paralela ao plano horizon-
tal da base do aparelho. Para os testes foi utilizado
o penetrador Knoop com 50 g de carga, pelo tempo
de 45 s. Em cada milímetro, eram realizados 3 en-
saios de dureza nos 2 mm centrais de cada profun-
didade.
Todos os valores obtidos foram submetidos à
analise estatística.
RESULTADOS
Os resultados obtidos consistiram de 216 valo-
res de dureza Knoop. Para anÆlise estatística fo-
ram realizadas as mØdias das trŒs medidas, resul-
tando num total de 72 valores (Tabela 1). Esses
dados foram avaliados com auxílio do software
GMC 7.0 desenvolvido pelo Prof. Dr. Geraldo Maia
Campos da Fac. Odont. de Ribeirªo Preto - USP.
Os testes preliminares mostraram que os dados
amostrais tiveram uma distribuiçªo normal e ho-
mogŒnea, o que possibilitou a utilizaçªo da AnÆlise
de Variância (Tabela 2). Os resultados dessa anÆli-
se mostraram haver diferença estatisticamente
significante para os 3 fatores avaliados.
Para o fator tempo (F = 6,78), constatou-se que
com 40 s (m = 48,30) a microdureza foi maior que
com 20 s (m = 41,72).
Para o fator aparelho (F = 144,0), o aparelho a
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TABELA 1 - Valores de Microdureza  dados originais.
1 mm 2 mm 3 mm 4 mm
20 s 40 s 20 s 40 s 20 s 40 s 20 s 40 s
Optilight II
58,40 63,13 57 52,20 43,70 50,66 30,83 45,33
65,43 64,43 61,43 60,20 55,43 54,93 44,70 42
73,30 56,10 65,96 49,56 57,66 44,06 42,03 38,56
XL 1500
61,66 79,47 62 75,66 55,16 66,33 40,20 57,50
73,30 72,70 69,20 69,23 60,86 68,20 50,13 63,43
76,16 66,63 74,83 70,46 77,46 65,83 72,23 58,53
Fibralux
17,64 37,90 0 30,93 0 20,56 0 11,83
20,73 38,30 15,90 31,30 0 20 0 11,20
16,96 38,30 0 31,20 0 20,60 0 11,86
cabo Fibralux (Dabi Atlante) promoveu a menor
microdureza. Pelo teste de Tukey (T = 8,25) para a
comparaçªo entres as mØdias pode-se verificar que
os aparelhos tipo revólver apresentaram dureza
maior em relaçªo ao aparelho a cabo.
Para analisar as profundidades de polimeriza-
çªo, tambØm foi realizado o teste de Tukey
(T = 3,22) onde pudemos observar que o primeiro
milímetro de profundidade mostrou sempre a mai-
or microdureza.
A visualizaçªo e a comparaçªo dos valores obti-
dos ficam mais evidentes quando se faz a anÆlise
da interaçªo dos diferentes fatores.
Para a interaçªo Aparelho versus Tempo (Tabe-
la 3 e GrÆfico 1) onde Tukey = 14,7, pode-se obser-
var que só foi detectada diferença entre os apare-
lhos do tipo revólver no tempo de 40 s, ou seja, o
aparelho XL 1500 (3M) promoveu maior dureza
(m = 67,82) que o Optilight II (Gnatus) (m = 51,76).
O aparelho a cabo mostrou valores muito baixos,
para os dois tempos (20 s = 5,93 e 40 s = 25,33) que
foi sempre menor que os outros valores obtidos.
Para a interaçªo Tempo versus Profundidade
(Tukey = 5,43) pode-se verificar que numa mesma
profundidade a dureza era sempre Ø maior com
40 s (Tabela 4 e GrÆfico 2).
Pode-se observar ainda que no tempo de 40 s os
valores obtidos para determinada profundidade
sªo sempre semelhantes aos valores obtidos em
1 mm a menos de profundidade, quando a resina
foi polimerizada por 20 s.
Para a interaçªo Aparelho versus Profundidade
(Tukey = 7,22) podemos observar que nas diferen-
tes profundidades, o aparelho 3M proporcionou
maior dureza que o da Gnatus e esses dois induzi-
ram a dureza maior que o aparelho a cabo (Tabe-
la 5 e GrÆfico 3).
DISCUSSˆO
É evidente que a evoluçªo dos aparelhos fotopo-
limerizadores para o tipo revólver foi significativa.
Os nossos resultados confirmam claramente essa
afirmaçªo, visto que o aparelho a cabo utilizado
sempre levou a graus de dureza muito baixos
quando comparados aos demais.
PorØm, hoje, o comØrcio de aparelhos vem se
tornando amplo e muito embasado na maior inten-
sidade de luz.
Verifica-se na literatura que as pesquisas
recomendam intensidade de luz superior a
233 mW/cm2 (RUEGGBERG et al.17, 1994) e
300 mW/cm2 pelos fabricantes do Demetron; en-
tretanto, no presente trabalho, verifica-se para
melhores resultados de dureza, intensidade de luz
superior a 400 mW/cm2.
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Entre tempos 780,05 1 780,05 6,78 2,19
Entre aparelhos 33.111,78 2 16.555,89 144 0
Interaçªo T × A 1.589,31 2 794,65 6,91 1,01
Resíduo I 1.379,63 12 114,96
Entre
profundidades
4.033,41 3 13,44 104,92 0
Interaçªo P × T 5,13 3 1,71 0,13 6,13
Interaçªo P × Α 272,70 6 45,45 3,55 0,74
Interaçªo
P × T × A
245,92 6 40,98 3,20 1,27
Resíduo II 461,29 36 12,81
Variaçªo total 41.879,28 71
TABELA 3 - Microdureza Knoop de resina composta:




20 s 40 s
Optilight II 54,64 51,76
XL 1500 64,59 67,82 14,70
Fibralux 5,93 25,33
GR`FICO 1 - Interaçªo Aparelho versus Tempo.
BARGHI et al.3 (1994) pode observar que em
205 consultórios, 30% tinham unidades foto-
polimerizadoras insuficientes, (inferiores a
200 mW/cm2).
Os aparelhos tipo pistola utilizados nesta pes-
quisa apresentavam sempre valores de intensida-
de em torno de 400 mW/cm2.
O controle da qualidade da intensidade de luz
fornecida pelos aparelhos deve ser cuidadoso e,
com a introduçªo dos aparelhos radiômetros isso
tornou-se mais fÆcil. JÆ existem no mercado atØ
aparelhos com um radiômetro embutido na sua
base, o que possibilita ao profissional uma averi-
guaçªo constante do mesmo.
O grau de polimerizaçªo da resina composta
muitas vezes Ø avaliado pela microdureza e esta
estÆ associada à intensidade de luz dos aparelhos
fotopolimerizadores. Entretanto, nem sempre o
aparelho com maior intensidade de luz Ø o de me-
lhor qualidade, visto que outros parâmetros devem
ser avaliados.
Os resultados da relaçªo direta entre intensida-
de de luz e profundidade de polimerizaçªo em resi-
nas compostas fotopolimerizÆveis sªo concordan-
tes com os achados de FRIEDMAN; HASSAN12
(1984); FAN et al.10 (1987); FOWLER et al.11 (1994);
RUEGGEBER et al.17 (1994).
Segundo COOK; STANDISH6 (1983); NEWMAN
et al.
15 (1983), a profundidade de polimerizaçªo Ø
influenciada por fatores tais como: intensidade de
luz e tempo de polimerizaçªo.
O tempo de polimerizaçªo influencia na dureza
do material. Isso foi observado no estudo de
BROSH et al.5 (1997) que fotopolimerizaram resi-
nas compostas com os tempos de 20, 40, 60 e
180 s.
Clinicamente, a profundidade de polimerizaçªo
da resina composta Ø importante, visto que em ca-
vidades amplas, a inserçªo do material deve ser re-
alizada sempre em incrementos (DE GEE et al.8,
1981). Baseados em nossos resultados o primeiro
milímetro de profundidade foi o que apresentou a
maior microdureza, principalmente quando com
tempo de 20 s. Para o tempo de 40 s a dureza dos 2
primeiros milímetros foi semelhante porØm, do ter-
ceiro mm em diante, a dureza jÆ era reduzida. Com
isso, podemos sugerir que os incrementos de resi-
na composta nªo devem ter espessura superior a
2 mm quando se usa um tempo de 40 s. PorØm
com tempo de 20 s essa espessura mÆxima passa a
ser de 1 mm.
SHORTALL; HARRIGTON18 (1996) usando trŒs
resinas de marcas diferentes e vinte luzes percebe-
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GR`FICO 2 - Interaçªo Tempo versus Profundidade.
GR`FICO 3 - Interaçªo Aparelho versus Profundidade.
TABELA 5 - Microdureza Knoop de resina composta:
interaçªo Profundidade versus Aparelho.
Aparelho
Profundidade Tukey
5%1 mm 2 mm 3 mm 4 mm
Optilight II 63,46 57,72 51,03 40,58
XL 1500 71,99 70,23 65,64 57,00 7,22
Fibralux 28,30 18,22 10,19 5,81
TABELA 4 - Microdureza Knoop de resina composta:
interaçªo Tempo versus Profundidade.
Tempo
Profundidade Tukey
5%1 mm 2 mm 3 mm 4 mm
20 segundos 51,73 45,15 38,89 31,13
5,43
40 segundos 57,44 52,30 45,68 37,80
ram uma significante correlaçªo entre a dureza a
2 mm de profundidade e a intensidade de luz.
DUNNE et al.9 (1996) verificaram que com baixa in-
tensidade de luz a resina composta apenas tinha
aparŒncia mas nªo podia ser considerada total-
mente polimerizada. Conforme aumentava o tem-
po de polimerizaçªo de 20 para 60 s, aumentava a
profundidade da resina polimerizada.
HANSEN; ASMUSSEN14 (1997) usaram profun-
didades de restauraçıes proximais para verificar
sua microdureza em 0,5, 1,0, 1,5 e 2,0 mm. Con-
cluíram, como esperado, que a cada 0,5 mm de-
cresce moderadamente sua microdureza.
A inserçªo e fotopolimerizaçªo da resina com-
posta em incrementos tambØm estÆ associada à
contraçªo de polimerizaçªo, visto que essa contra-
çªo Ø proporcional ao volume de material
(DAVIDSON; DE GEE7, 1984).
GORACCI et al.13 (1996) ainda correlacionaram
a contraçªo de polimerizaçªo com a intensidade de
luz. Verificaram que ao utilizar alta intensidade
desde o início da polimerizaçªo, a contraçªo era




1. para o tempo de 40 s de polimerizaçªo a micro-
dureza obtida foi maior que com 20 s para os
trŒs aparelhos;
2. os aparelhos fotopolimerizadores do tipo pistola
(XL 1500 e Optilight II), promoveram maior mi-
crodureza na resina composta que o aparelho
tipo cabo Fibralux (Dabi Atlante), sendo que o
aparelho XL 1500 (3M) no tempo de 40 s indu-
ziu valores maiores de microdureza que o Opti-
light II (Gnatus);
3. as profundidades de 1, 2, 3 e 4 mm mostraram
diferenças estatisticamente significantes entre
si, tendo sido encontrada maior dureza para as
menores profundidades.
SANTOS, L. A.; TURBINO, M. L; YOUSSEF, M. N.; MATSON, E. Microhardness of composite resins: effect of
photocuring units and polymerization periods in different depths. Pesq Odont Bras, v. 14, n. 1, p. 65-70,
jan./mar. 2000.
The properties of composite resins have been frequently studied, as well as the factors that might influence the poly-
merization degree. Considering the evolution of composites and the need to improve their clinical performance, this
study intends to evaluate the efficacy of two high-intensity and one low-intensity photocuring units, as a function of
exposure time (20 and 40seconds) and composite depth (from 1 to 4 millimeters). Composite properties were evaluated
via Knoop Microhardness Test. Statistical analysis (1 way ANOVA, p < 0.05) of the obtained results showed that there
was statistically significant difference regarding the time factor. The 40-seconds polymerization time showed the best
results, for the four depths. Concerning the photocuring unit factor, there was statistically significant (1- way ANOVA,
p < 0.05) difference between the tested devices. The high-intensity units demonstrated better results than the low-in-
tensity one. There were statistically significant differences between the analysed composite depths, being the highest
microhardness values achieved for the lowest depths.
UNITERMS: Composite resins; Dental materials; Hardness.
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